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DERLEME /REVIEW ARTICLE
Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı ölçüm yöntemlerinin 
karşılaştırılması
Clinical significance of central corneal thickness and comparison of central corneal thickness 
measurements methods
Özgür Çakıcı
ABSTRACT
Significance  of  central  corneal  thickness  has  been  in-
creasing in ophthalmology practice. It is an important clin-
ical evaluation tool especially prior to refractive surgery 
and in diagnosis of glaucoma and keratoconus. Refrac-
tive  surgery  is  planned  according  to  preoperative  cen-
tral corneal thickness measurements. Besides, in order 
to determine actual intraocular pressure, central corneal 
thickness is measured and corrected eye pressure is ob-
tained. Today, devices used in measurement of central 
corneal thickness do the measurement according to two 
principles. First and relatively older method is ultrasonic 
method.  Optic  method  is  the  second  and  more  recent 
method. In daily practice, the most commonly used clini-
cal method in measurement of central corneal thickness 
is  ultrasound  pachymeter.  However,  this  measurement 
technique  requires  contact  between  cornea  and  probe 
and gives thinner measurement results compared to the 
methods that use optic principle. Recently, several tech-
nologic methods based on optics have been put in use; 
they provide advantages of non-contact technique and 
objective determination of central corneal thickness. Of 
these methods, most commonly used include Specular 
Microscopy, Optical coherence tomography, Laser Dop-
pler Interferometry, Optical low coherence reflectometry 
pachymetry,  Optic  based  topographic  mapping  (also 
called screening section pachymetry) and Pentacam. In 
this article, it was aimed to evaluate importance of central 
corneal thickness in clinical use and compare measure-
ment methods. J Clin Exp Invest 2014; 5 (1): 153-158
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ÖZET
Santral  kornea  kalınlığının  önemi  oftalmoloji  pratiğinde 
zaman geçtikçe artmaktadır. Bilhassa refraktif cerrahi ön-
cesinde, glokom ve keratokonus tanısının konulması gibi 
klinik durumlarda önemli bir klinik değerlendirme aracıdır. 
Özellikle, refraktif cerrahi rutin olarak operasyon öncesi 
santral kornea kalınlığı ölçümüne göre planlanmaktadır. 
Ayrıca intraoküler basıncın doğru tespit edilebilmesi için 
de santral kornea kalınlığı ölçülüp düzeltilmiş göz tansi-
yonu belirlenir. Günümüzde santral kornea kalınlığı ölçü-
münde kullanılan aletler iki prensibe göre ölçüm yapmak-
tadır. Birinci ve nisbeten daha eski bir yöntem olan ultra-
sonik yöntem, ikinci ve daha yeni bir yöntem olan optik 
yöntemdir. Pratikde SKK ölçülmesinde en sık kullanılan 
klinik  yöntem  ultrason  pakimetresidir. Ancak  bu  ölçüm 
yöntemi, kornea-prob teması gerektirmektedir ve kornea 
yüzeyindeki mekanik basınçtan dolayı optik prensip ile 
ölçüm yapan yöntemlere göre daha ince ölçüm değerleri 
vermektedir. Son yıllarda, non-kontakt teknik ve santral 
kornea kalınlığının objektif belirlenmesi avantajlarını su-
nan  optik  temele  dayanan  birçok  teknolojik  yöntemler 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerin günümüzde en 
çok kullanılanları ise speküler mikroskobi, optik koherens 
tomografi, lazer doppler interferometri, optik düşük kohe-
rens reflektometri pakimetresi, optik temelli topografik ha-
ritalama sistemi ya da diğer adıyla tarayıcı kesit pakimet-
re ve pentacam olarak sıralanabilir. Bu makalede santral 
kornea kalınlığının klinik kullanımda öneminin anlaşılması 
ve ölçüm yöntemlerinin bilinmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Santral kornea kalınlığı, glokom, ref-
raktif cerrahi, ultrason pakimetri, optik yöntem
GİRİŞ
Santral  kornea  kalınlığının(SKK)  ölçümü  oftalmo-
loji pratiğinde çok önemli bir yere sahiptir. Refraktif 
cerrahi öncesinde ve sonrasında, glokom tanısında, 
keratokonus gibi korneal hastalıkların tanısında [1], 
kontakt lens kullanımından kaynaklanan ödemin [2] 
belirlenmesinde  çok  önemli  bir  klinik  değerlendir-
me aracıdır. Özellikle, refraktif cerrahi rutin olarak 
operasyon öncesi SKK ölçümüne [3,4] göre plan-
lanmaktadır.  Bununla  birlikte  intraoküler  basıncın Çakıcı. Santral kornea kalınlığı ve ölçüm yöntemleri 154
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doğru tespit edilebilmesi için SKK ölçülüp düzeltil-
miş göz tansiyonu hesaplanmalıdır [5,6]. Böylesine 
klinik  öneme  sahip  değerlendirme  parametresinin 
gelişen teknoloji ile çeşitlenmesi kaçınılmaz olmuş-
tur. Kornea kalınlığını ölçüm yöntemleri ana hatları 
itibariyle ultrasonik ve optik yöntem olarak iki başlık 
altında incelenir. Ultrason temelli ölçüm optik yön-
temle ölçüme göre nispeten daha eski ve pratik kul-
lanımı daha yaygın olsa da gün geçtikçe optik pren-
sibe dayanan cihazlarla kornea kalınlığı değerlen-
dirme ultrasonik yöntemin yerini almaya başlamıştır.
Birçok çalışmaya göre ultrason pakimetresi öl-
çüm değerleri optik prensiple çalışan cihazlara göre 
daha ince SKK değerleri vermektedir [3]. Bunun ne-
deni ise kornea-prob teması gerektirmesi ve kornea 
yüzeyindeki mekanik basınçtır. Ancak ultrason pa-
kimetresi ölçüm değerlerini optik prensiple çalışan 
diğer  cihazlardan  daha  kalın  bulan  çalışmalar  da 
mevcuttur.
Santral kornea kalınlığının klinik anlamda öne-
minin  ve  ölçüm  yöntemlerinin  iyi  anlaşılması  için 
korneanın yapısının bilinmesi gerekir.
Kornea anatomisi ve korneal kalınlığın 
kontrolü 
Göz küresinin en dış tabakasının ön yüzeyini oluş-
turan  saydam  avasküler  bir  dokudur.  Kornea  ya-
pısı itibariyle intraoküler içeriğin korunmasında ve 
refraksiyonda önemli rol oynamaktadır. Korneanın 
kırıcılık gücü, eğimine ve hava ile arasındaki kırıcılık 
katsayısı farkına bağlıdır ve yaklaşık 43.00 D olup 
gözün toplam kırıcılık gücünün %70’ini oluşturur [7]. 
Merkezi 1/3’Iük kısmı optik bölge olarak adlan-
dırılır ve hemen hemen sferik olup ortalama eğrilik 
yarıçapı 7.8 mm’dir. Kornea ön yüzünün horizontal 
çapı yaklaşık 11,6 mm, vertikal çapı 10,6 mm’dir [7]. 
Kornea kalınlığı santralde 0,530 mm olup, perifere 
doğru gidildikçe artar ve yaklaşık 0,680 mm kalınlığa 
ulaşır. Korneanın arka yüzeyi ön yüzeyinden daha 
fazla eğime sahip olduğu için santrali periferinden 
daha incedir. Ancak bu fark yaşla birlikte progresif 
olarak azalır ve 80 yaşın üzerinde kaybolabilmekte-
dir. Korneanın en ince kısmı genellikle merkezden 
1.5  mm  temporalde  yerleşmiştir.  Parasantral  üst, 
nazal  ve  alt  kornea  bölgelerinde  sırasıyla  kornea 
kalınlığı azalmaktadır. Limbusta kornea kalınlıkları 
birbirine yakındır [8]. 
Merkezi kornea damarsız olduğundan oksijeni 
atmosferden, metabolik ihtiyaçlarını ise difüzyon ile 
kornea çevresindeki kapillerden, aköz humörden ve 
gözyaşından karşılar. Sadece periferik kornea me-
tabolik ihtiyaçlarını korneaskleral kapiller kan akı-
mından sağlamaktadır [9]. 
Stromal hidrasyonun kontrolü
Kornea  içeriğinin  %78’i  sudur.  Stromal  lamellerin 
kornea düzlemine paralel dizilmesi nedeniyle kor-
nea sadece kalınlığı yönünde şişer[9]. Stromal hid-
rasyonun kontrolünde birçok mekanizma rol oynar 
[9]: 
1-Epitel ve Endotelin bariyer fonksiyonu 
2-Stromal şişme basıncı 
3-Epitel  ve  endotel  tarafından  yapılan  iyonik 
transport 
4-Göz içi basıncı 
5-Korneal yüzeyden su buharlaşması 
Epitel ve endotelin bariyer fonksiyonu
Hem epitel hem de endotel su ve iyonların stroma-
ya doğru olan hareketlerinde bariyer rolü oynarlar. 
Elektrolit difüzyonuna en büyük direnç epitel yüzey 
tabakalarındadır.  Hem  epitel  hücre  membranları, 
hem de hücrelerarası sıkı bağlantılar iyon akımını 
engeller. Endotel elektrolitlere epitelden iki yüz kez 
daha fazla geçirgendir, fakat stromaya göre hala on 
kez daha dirençlidir [11]. Kornea endoteli ya da epi-
teli, kimyasal veya fiziksel etkenlerle yaralandığı za-
man stromada ödem oluşur. Sadece kornea epiteli 
zedelendiğinde epitel hızla yenilenir ve nadir olarak 
aşırı kornea hidrasyonu görülür. Endotel hasarı ise 
çok daha ciddidir. Endotel hücrelerinin yaygın kaybı 
belirgin ve bazen devamlı ödeme ve saydamlığın 
kaybolmasına yol açar [11,12]. 
Stromanın şişme basıncı
Epitel  ve  endotel  kaldırılırsa  stroma  kalınlığı  gli-
kozaminoglikanların su çekmesi sonucu iki katına 
kadar çıkabilir. Stroma şişme basıncı 50-60 mmHg 
kadardır ve kornea kalınlığı ile ters orantılıdır [13].
Epitel ve endotel tarafından yapılan iyonik 
transport
Humör aköz ve gözyaşı stromadan daha hipertonik-
tir. Epitel ve endotelden hipertonik ortamlara doğru 
aktif  sıvı  çıkışı  kornea  dehidratasyonunda  önem-
li  rol  oynar.  Korneanın  aktif  dehidratasyonundan 
endotel sorumludur [10]. Endotel aktif olarak stro-
madan bikarbonat ve sodyumu aköz humöre taşır. 
Bikarbonat ve sodyum iyonlarının ön kamara sıvısı-
na taşınması ozmotik bir fark oluşturarak suyun ön 
kamara sıvısına geçişine yol açar. Böylece kornea 
stromasının  şişme  basıncı  dengelenir.  Epitel  ise 
sodyumu gözyaşından stromaya, kloru ise stroma-
dan gözyaşına taşır, ayrıca epitelde Na-K pompa-
sı da vardır, ancak epitelin iyon taşınmasında rolü 
daha azdır [11,14]. Çakıcı. Santral kornea kalınlığı ve ölçüm yöntemleri 155
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Göz içi basıncı
Normal bir gözde GİB’in stromal kalınlık üzerine et-
kisi çok az iken, GİB stromal şişme basıncını aş-
tığında  epitel  ödemi  oluşur.  Bundan  dolayı  epitel 
ödemi GİB 55 mmHg’yı geçerse görülmektedir. An-
cak, endotel fonksiyonu azalır, stroma kalınlığı 0.6 
mm’ye çıkarsa epitel ödemi daha düşük değerlerde 
de ortaya çıkabilir [15]. 
Korneal yüzeyden su buharlaşması
Gözyaşı  film  tabakasından  suyun  buharlaşması 
gözyaşında hipertonisiteye yol açar ve su stroma-
dan ve epitel hücrelerinden dışarı doğru akar. Kor-
nea yüzeyinde düzenli gözyaşı film tabakası olma-
dığı durumlarda stromal incelme gözlenebilir. Kor-
nea hastalıkları, travmaları ve fizyolojik uyku halleri 
gibi gözün uzun süre kapalı kaldığı durumlarda kor-
nea metabolizması yavaşladığı için kornea kalınlığı 
tümü ile artar. Ancak fizyolojik uykuda bu artma çok 
küçük değerde olup (0.01-0.015 mm), uyandıktan 
hemen sonra eski haline döner [16]. 
Glokomda kornea üzerine en önemli etki en-
dotel tabakasında görülmektedir. Endotel hücrele-
rindeki  bozulmaya  bağlı  olarak korneal  hidrasyon 
artmakta ve kornea kalınlığında artış meydana gel-
mektedir [17]. Glokomda kornea endotel bozuklu-
ğunu açıklayıcı birkaç hipotez mevcuttur. Bunlardan 
en  önemlisi  artmış  GİB’in  direkt  etkisiyle  endotel 
bariyer fonksiyonunun bozulmasıdır. Artmış GİB op-
tik sinirde bozulma oluşturabildiği gibi endotelde de 
bozukluklara yol açabilir. Normal tansiyonlu glokom-
lularda endotel kaybı olmaması bu hipotezi destek-
ler gibi görünmektedir [18].
KORNEA KALINLIĞINI DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMLERİ (PAKİMETRİ)
Korneal pakimetri bugün için ‘hatırlanmış’ bir teknik 
olarak addedilebilir. Önceleri GİB ile santral kornea 
kalınlığı  (SKK)  arası  ilişkiye  ilgi,  korneal  epitelyal 
ödem  ve  sonucunda  epitel  kalınlığındaki  artışın 
daha yumuşak bir korneaya yol açacağı ve bunun 
da aplanasyon tonometresinde GİB’in düşük ölçü-
müne neden olacağından ibaretti. Günümüzdeki ilgi 
ise kornea kalınlığının GİB ölçümünde tek başına 
etkili olup olmadığı üzerine ve öncekinin tersi ola-
rak nitelendirilebilecek bir etki ile kalın kornealarda 
GİB’in yüksek, ince kornealarda ise düşük ölçülebi-
leceği temelindedir [19].
SKK ölçümü ilk kez Blix tarafından 1880 yılında 
yaşayan insanlarda yapılmıştır. Daha önceki çalış-
malar  postmortem  anatomik  çalışmalar  olup  SKK 
1 mm olarak bildirilmiştir. Blix 10 gözde direk op-
tik ölçüm yapmış ve SKK değerini genç erkeklerde 
0.5 mm olarak bildirmiştir [19]. Bin dokuz yüz elli 
birde Maurice ve Giardini pratik, klinikte kullanıla-
bilen bir pakimetre geliştirmiştir. Bu pakimetre optik 
prensiplere dayalı ölçüm yapıyordu. Korneanın ön 
ve arka yüzeyinden yansıyan speküler görüntülerin 
Haag-Streit slit-lamp 900 mikroskobunda görüntü-
lenmesi esasına dayalıydı. Kırk dört kişide yaptıkları 
ölçümlerde SKK 507 μm olarak bulmuşlardır [20]. 
Olsen ve Ehlers 1984’de benzer speküler yöntemi 
kullanarak yaptıkları ölçümlerde SKK 517±0.0031 
μm olarak belirledi [21]. Bin dokuz yüz elli ikide Ja-
eger  son  10  yıldır  yaygın  bir  şekilde  kullanılacak 
olan  optik  pakimetreyi  geliştirdi  [22].  Haag-Stre-
it slit-lamp 900 mikroskobuna monte bir sistemle, 
saydam  yapılarda,  optik  bölümde  ışığın  yayılımı 
prensibine dayalı olarak ön ve arka sınırlar belirle-
nir, sırasıyla korneal epitel ve endotelden yansıyan 
iki görüntüden optik kısmın kalınlığı tahmini olarak 
tespit edilir. Hansen bu aletle 1971’de yaptığı çalış-
mada ortalama SKK değerini 520±0.021 μm olarak 
tespit etti [23]. Bin dokuz yüz yetmiş beşte Green ve 
ark. korneada ışığın hızı ile ilişkili, dokulardan geri 
yansıyan ışık hızları arasındaki farkı tespit ederek 
korneal  kalınlık  ölçümünün  mümkün  olabileceğini 
gösterdi [24]. Bu bir optik interferometri olup, say-
dam  dokuların  kalınlığı  ölçülebilmektedir.  Günü-
müzde ise optikal koherans tomografi bu prensibe 
göre  ölçüm  yapmaktadır.  Ultrasonik  pakimetre, 
optik  interferometriye  benzer,  ışık  yerine  ultrason 
dalgaları kullanılmaktadır. Doku içinde ses dalgala-
rının yayılım hızındaki değişikliğe bağlı akustik yü-
zeylerden oluşan, ekolar tespit edilir. Bin dokuz yüz 
seksenlerden sonra bilgisayarlı korneal topografik 
sistemler  geliştirilmiştir.  Günümüzde  lazer  interfe-
rometri, konfokal mikroskopi, nonkontakt speküler 
mikroskopi ve ultrason biomikroskopi gibi yeni ve 
daha karmaşık aletler kullanıma girmiştir. 
Günümüzde SKK ölçümünde kullanılan aletler 
iki prensibe göre ölçüm yapmaktadır:
1- Optik yöntem (Slit-Lamp Pakimetri, Non-kontakt 
Speküler  Mikroskobi,  Tarayıcı  Korneal  Topografi 
(Orbscan II), Pentacam (OCULUS Inc., Almanya) 
,Konfokal Mikroskobi, Optik Koherans Tomografi) 
2- Ultrasonik yöntem (Ultrasonik Pakimetre ve Ult-
rason Biyomikroskobu) 
Pratik  olarak  en  sık  kullanılan,  altın  standart 
yöntem  ultrasonik  pakimetredir.  Korneaya  temas 
etmesi ve topikal anestezi gerektirmesi dezavantaj-
larıdır. Tekrarlayan ölçümler sırasında gözyaşı film 
tabakasının  değişikliği,  korneal  epitel  tabakasının 
baskıya uğraması ve hücre sayısındaki değişiklikler 
klinik olarak pek anlamlı olmasa da ölçüm değerle-
rinde yaklaşık 5 μm civarında hataya neden olabilir. Çakıcı. Santral kornea kalınlığı ve ölçüm yöntemleri 156
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Ultrasonik pakimetre ile SKK ölçüm tekniğinde te-
mel prensipler şunlardır: Hasta oturur pozisyonday-
ken lokal anestezik damla damlatılır. Hasta karşıya 
baktırılır ve korneal ışık reflesi belirlenir ve ışık ref-
lesinin 1.5 mm temporaline yani kornea santraline 
ultrason probu (1,5 mm’lik bir alan) dik olarak temas 
ettirilerek 3 kez ölçüm yapılır ve ortalaması alınır. 
Korneanın santralinden periferine doğru gidildikçe 
kornea  kalınlığı  artmaktadır.  Bu  nedenle  gerçek 
kornea santralini belirlemek önemlidir. Yanlış lokali-
zasyon yanlış ölçüme yol açacaktır [26,27]. Kornea 
santrali, vizüel aksın 1.5 mm temporali olarak kabul 
edilir. Vizüel aks, korneanın santrali, pupilla ve len-
sin ortasından geçerek makulayı birleştiren çizgidir. 
Pratik olarak, kornea ışık reflesinin 1.5 mm tempo-
ralidir. Korneanın en ince bölgesi ise korneal ışık 
reflesinin 1.5 mm alt temporalidir [26,27]. Edmund’a 
göre kornea santrali %69 oranında vizüel aks ile 
çakışır, %26 vizüel aksın temporali, %5’i nazalidir. 
Kornea  kalınlığı  ölçüm  değerleri  şöyledir:  Santral 
550 μm, temporal 590 μm, nazal 610 μm, inferior 
630 μm, superior 640 μm [28].
PAKİMETRİ TEKNİKLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI
Farklı tip pakimetrelerle yapılan SKK ölçüm değer-
leri çok değişkenlik göstermektedir [29,36]. Hangisi-
nin doğru ölçüm değerini gösterdiğini bilmek zordur: 
* Orbscan II (Bausch&Lomb): 531 μm-602 μm 
* Pentacam(OCULUS Inc., Almanya): 498 μm 
-680 μm
* Optik pakimetri (subjektif) Haag-Streit paki-
metri: 490 μm-581 μm 
* Objektif optik slit lamp pakimetri: 515 μm 
* İnterferometrik yöntem: 519 μm-536 μm
*  Nonkontakt  speküler  mikroskop:  515  μm-
547μm
* Kontakt speküler mikroskop: 532 μm-640 μm
* Konfokal mikroskop: 532 μm-560 μm
* Ultrasonik pakimetre: 512 μm-638 μm 
Doughty ve Zaman, UP ile SKK ölçümü hak-
kında yayınlanmış 80 çalışmanın meta-analizini ya-
parak SKK değerini 545 μm (ort ±SD, 544±34 μm) 
olarak bildirmiştir [29]. SKK ölçüm yöntemlerini bir-
biriyle karşılaştıran birçok çalışma vardır. Suzuki ve 
ark. çalışmalarında 114 hastanın 216 gözünde SKK 
ölçümünü UP, Orbscan II (tarayıcı kesit topografi) 
ve speküler mikroskop ile yaparak sonuçları karşı-
laştırmış; SKK’yı, UP ile 548.1±33 μm, Orbscan II ile 
546.9±35.4 μm, speküler mikroskop ile 525.3±31.4 
bulmuşlardır. Aralarında istatiksel olarak anlamlı li-
neer korelasyon (p<0.001) olduğunu ve UP ile öl-
çümlerin, diğerlerinden biraz daha kalın olduğunu 
tespit etmişlerdir [25]. Mc Laren ve ark. yaptıkları 
benzer bir çalışmada UP, konfokal mikroskobi ve 
Orbscan II yi karşılaştırmış; SKK, konfokal mikros-
kobi ile 516±30 μm, Orbscan II ile 540±35 μm, UP 
ile 554±28 μm olarak ölçülmüştür. UP ile ölçümle-
rin, diğerlerinden daha kalın olduğunu belirlemişler 
(p<0.001),  ayrıca  konfokal  mikroskobi  ile  yapılan 
ölçümlerin UP’den 39 μm (7.0%) ve Orbscan II den 
24 μm (4.4%) daha ince olduğunu bulmuşlardır [30]. 
Kawana  ve  ark.  ise  LASIK  cerrahisi  uygulanmış 
hasta grubunda Orbscan II, UP ve “Nonkontakt spe-
küler mikroskobi (SP-2000P)” yi karşılaştırmışlardır. 
Orbscan II ile yapılan ölçümlerin her ikisinden de 
daha ince olduğu ve UP ile speküler mikroskop de-
ğerleri arasında oldukça iyi lineer korelasyon varlı-
ğını (p<0.0001) göstermişlerdir [31]. Bovelle ve ark. 
da  “Nonkontakt  speküler  mikroskobi  (SP-2000P)” 
ile UP’yi karşılaştırmış ve UP ölçümlerinin 32 μm 
daha kalın olduğunu bildirmiştir [32]. UP’nin diğer 
pakimetrelerden daha kalın ölçmesinin nedeni ola-
rak ileri sürülen görüş, ultrasonik pakimetride kor-
nea arka yüzeyinden oluşan yansımanın tam olarak 
yerinin belirli olmaması, Descemet membranı ile ön 
kamara arasında bir yer olduğunun düşünülmesidir 
[33].
Yeniad ve arkadaşları sağlıklı bireylerde Penta-
cam ve ultrasonik pakimetre yöntemlerini kullanarak 
yaptıkları SKK ölçümlerinde sırayla 583±39 (498-
680 μm) ve 555±46 (435-694 μm) bulmuşlardır [36].
Buyuk ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada sağ-
lıklı bireylerde Pentacam ile SKK ölçüm değerlerini 
573,8±35,7 µm, ultrasonik pakimetre ile SKK ölçüm 
değerlerini 563,58±30,9 µm bulmuşlardır. Yine aynı 
çalışmada  keratokonuslu  gözlerin  ortalama  SKK 
ölçümleri Pentacam ile 480,18±33,6 µm, ultrasonik 
pakimetre ile 465,67±34,5 µm olarak bulmuşlardır 
[37].Yazıcı ve arkadaşları keratokonus olan hasta-
larda yaptıkları bir çalışmada Pentacam, Orbscan 
ve Visante ile SKK ölçüm değerlerini karşılaştırmış-
lardır. Bu çalışmada Pentacam ile SKK ölçüm de-
ğerleri (476.5±45.3µm) diğer iki yöntemden ortala-
ma 19 µm daha kalın bulunmuştur [38].
Sonuç olarak, oküler komponent ölçümlerinde 
kullanılan cihazların ve tekniklerin tekrarlanabilirliği 
önemlidir. Tekrarlanabilirlik ya da kesinlik, yöntemin 
farklı  durumlarda  ve  zamanlarda  benzer  değerler 
vermesi  olarak  özetlenebilir.  Daha  iyi  bir  kesinlik 
klinisyenin, hastanın durumundaki değişimleri takibi 
açısından önemlidir. Son yıllarda kornea kalınlığı öl-
çümü için geliştirilen cihazların çoğu kendi içlerinde 
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maktadırlar. Ancak birbirlerinden farklı SKK ölçüm-
leri verdikleri birçok çalışmada gösterilmiştir [34-38]. 
Birbirleri  ile  değişim  halinde  kullanılmaları  uygun 
değildir. Bundan çıkacak sonuç ise klinisyenin has-
tasını tek tip bir cihaz ya da teknikle takip etmesinin 
uygun ve güvenilir olacağıdır.
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